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A.LIMPIEZA'Y SECADO INTERNO Y EXTERNO CON
SPRAYNET

« Agite el bote de Spraynet antes de usarlo.

« Seleccione la boquilla Spraynet apropiada OF

* Mantenga la punta del instrumento apuntando

hacia abajo y protéjala con un pano estéril no tejido.

« Active el Spraynet.

B LUBRICACION

» Seque el exterior de la turbina con
un pano empapado en Spraynet.

A\ Seque siempre el dispositivo.

A. LUBRICACION CON LUBRIMED

(Para turbinas de 2-3 orificios y 4 orificios,
consulte el recuadro siguiente)

0 B. LUBRICACION CON LUBRIFLUID
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 Agite el bote de Lubrifluid antes de usarlo.

« Utilice el accesorio Lubrifluid (1)

« Seleccione la boquilla Lubrifluid apropiada (2)*

* Mantenga la punta del instrumento apuntando
hacia abajo y protéjala con un pano absorbente.

* Active el Lubrifluid.
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MANTENIMIENTO

DE TURBINAS

—  SOLO PARA TURBINAS DE 2-3 ORIFICIOS Y 4 ORIFICIOS

2-3 orificios B'. LUBRICACION INTERNA CON LUBRIFLUID
a SOLO PARA TURBINAS DE 2-3 ORIFICIOS Y
e G SPRAY 4 ORIFICIOS

- « Utilice el accesorio Lubrifluid (1)*
« Seleccione la boquilla Lubrifluid apropiada (3)*
4 @riticies » Mantenga la punta del instrumento apuntando
hacia abajo y protéjala con un pano absorbente;

@&:— SPRAY pulse el botén Lubrifluid durante un segundo.

A\ Pulvericelo en la abertura tal y como
se muestra en las ilustraciones para
«2-3 orificios» y «4 orificios».

A.INTRODUCCION DE LA TURBINA

A B. ESTERILIZACION CONFORME A LAS
EN UNA BOLSA DE ESTERILIZACION

INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
* Solo pueden esterilizarse en autoclave los

135°C|
158

instrumentos marcados con el simbolo .

A\ Limpie, seque y lubrigue siempre correctamente
los instrumentos antes de esterilizarlos.

*Todos los anexos figuran en la ultima pagina de este documento.

Puede descargar las instrucciones completas en: https://dental.bienair.com/ifu
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MANTENIMIENTO

ACCESORIOS

SPRAYNET
Spray de limpieza de 500 ml

Paquete de 6
REF. 1600036-006
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LUBRICARE 2

Sistema de mantenimiento
REF. 1601156-001
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Lubrifiant
Schmiermite
Lubricant
Lubrificante
Lubrificante
CMasouhoe

LUBRI{g®EjinkR

LUBRIFLUID
Lubricante de 500 ml

Paquete de 6
REF. 1600064-006
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BienAir
'Medical Technologies

LUBRIMED®

Medical grease for dental instruments
Medizinisches Fett fir zahnarztiche Instrumente.
Grasso medico per strumenti dentistici
Grasa médica para instrumentos dentales REF 1600037-006.

LUBRIMED

Paquete de 6
REF 1600037-006

Bien-Air Dental SA Ldnggasse 60 Case postale 2500Bienne 6 Suiza Tel.+41(0)32 344 64 64 Fax+41(0)32344 6491 dental@bienair.com www.bienair.com



