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Dental
D'IMPLANTOLOGIE MX-I.
Reportez-vous a la notice d'utilisation du produit pour les
procédures completes d'entretien de nettoyage et de stérilisation.
Ce dispositif médical est livré «non stérile». Avant qu'il ne soit
utilisé, veuillez vous conformer a la présente procédure.
n NETTOYAGE
A.NETTOYAGE EXTERNE
« Nettoyez l'extérieur de la piece a l'eau courante <38°
n DESINFECTION
A. DESINFECTION DE SURFACE AVEC UNE SOLUTION

POUR INSTRUMENTS DENTAIRES
(respecter les indications d'utilisations du fabricant)

@ Ne pas immerger l'instrument dans un bain
désinfectant

ou

B. DESINFECTION THERMIQUE

STERILISATION

(respecter les indications d'utilisation du fabricant)

(4]

A.PLACEZ LE MOTEUR DANS UN SACHET DE
STERILISATION

B. STERILISEZ SELON LES INDICATIONS DU
FABRICANT ]

« Les instruments portant le symbole
peuvent étre stérilisés en autoclave

135°C
818
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ACCESSOIRES

SPRAYNET LUBRIFLUID

AQUACARE
500 ml spray de nettoyage. 500 ml lubrifiant. 500 ml spray de nettoyage.
Emballage de 6 pieces Emballage de 6 pieces Emballage de 6 pieces
REF. 1600036-006 REF. 1600064-006 REF. 1600617-006
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LUBRICARE 2 LUBRIMED

DEBOUCHE SPRAY
Systeme de maintenance Emballage de 6 cartouches Emballage de 10 piéces
REF. 1601156001 REF. 1600037-006 REF. 1000001-010
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Bien-Air Dental SA Langgasse 60 Case postale 2500 Bienne 6, Switzerland Tel.+41(0)32 344 64 64 Fax+41(0)32 344 6491 dental@bienair.com www.bienair.com



